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Evropska unie

PODPOROVANO 7 EVROPSKEHO FONDU
PRO REGIONALNI ROZVOJ

Rias.P

Moravskoslezsko



Příloha č. 3:
Obchodní podmínky  pro 3. část veřejné zakázky vč. příloh

Veřejná zakázka č. 257/2013 – 3. část
Kupní smlouva

I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 
28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:             Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje 

IČ:

             70890692 

DIČ:                       CZ70890692 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 
 2106563265/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech dodávky přístrojů:

Bc. Vratislava Krnáčová, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 413

Mgr. Jana Kanichová, odbor zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského  kraje, 
e-mail: jana.kanichova@kr-moravskoslezsky.cz, tel.: 595 622 773

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Věra Štefková, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, oddělení investiční, tel. 595 622 280, e-mail: vera.stefkova@kr-t.cz
Osoba pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoba vůči řídícím a kontrolním orgánům:

Ing. Hana Kraussová, vedoucí oddělení rozvoje regionální infrastruktury, odbor evropských projektů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 320

Ing. Petr Kačmařík, odbor evropských projektů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje - projektový manažer, tel. 595 622 912

 (dále jen „kupující“)

a

2.   Obchodní firma
Se sídlem:

Zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v … , oddíl …, vložka …

(dále jen „prodávající“) 

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se ve smyslu § 262 odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem, a uzavírají podle § 409 a násl. obchodního zákoníku tuto kupní smlouvu.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Prodávající prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem  ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

5. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

6. Účelem této smlouvy je realizace části projektu „Pavilon chirurgických oborů 
v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.“ (dále jen „projekt“) spolufinancovaného 
z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 (dále „ROP“), prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblasti podpory 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb. Cílem této části projektu je zlepšení technického vybavení zdravotnického zařízení Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace, pořízením moderní lékařské technologie a tím zvýšení kvality a bezpečnosti poskytované péče a zachování dostupnosti zdravotních služeb.

7. Prodávající bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci ROP. 

III.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží - zdravotnickou technologii pro pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku – Místku podle odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to včetně návodů k použití v českém jazyce (dále jen „zboží“ nebo „přístroje“), a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.  Kupující se zavazuje  zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.

2. Zbožím podle odst. 1 tohoto článku smlouvy se rozumí lékařská technologie, jejíž specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané.

3. Součástí předmětu plnění je doprava zboží do místa plnění, jeho instalace a další činnosti nezbytné pro uvedení přístrojů do provozu  a jejich řádnou funkčnost, zejména:

· provedení předinstalačních příprav, instalace, uvedení do provozu,

· provedení veškerých předepsaných, stanovených a dohodnutých zkoušek a revizí, 

· seznámení určených zaměstnanců uživatele (tj. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek – Místek, IČ: 00534188, dále jen „uživatel“) s obsluhou přístrojů tak, aby je byli schopni  řádně užívat.
IV.

Kupní cena
1. Kupní  cena  činí bez  DPH ……….,-  Kč (slovy: ………………………. korun českých), DPH ve výši  …….%  je ……….,-  Kč a cena včetně DPH  činí ………….,- Kč (slovy: ………………………… korun českých). Podrobný rozpis kupní ceny v členění na jednotlivé položky tvoří přílohu  č. 2 této smlouvy.

2. Kupní  cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje  veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu zboží včetně dopravného, dokumentace a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena  je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit. 

3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno 
ke smlouvě uzavírat dodatek.

V.

Místo a doba plnění
1. Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění, kterým je sídlo uživatele – Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek – Místek.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že přístroje budou sloužit k vybavení pavilonu chirurgických oborů, jehož stavba v době uzavření této smlouvy není ukončena, bude zboží  kupujícímu dodáno až před ukončením realizace stavby, a to na písemnou výzvu kupujícího (za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná do datové schránky prodávajícího). Prodávající bere na vědomí, že 

· instalace přístrojů bude zahájena bezodkladně po zaslání výzvy kupujícího dle tohoto odstavce;

· práce v místě plnění bude s ohledem na souběžnou realizaci stavby možno provádět pouze v omezeném rozsahu v součinnosti se zhotovitelem stavby. Tato skutečnost je zohledněna ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku.

3. Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 8 týdnů od obdržení výzvy dle předchozího odstavce. Přístroje není možno dodávat předem na sklad. 

4. Prodávající je povinen do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy předložit dodavatelskou výrobní dokumentaci ke  zboží, včetně požadavků na stavební připravenost, kupujícímu, projektantovi a osobě vykonávající inženýrskou a investorskou činnost při realizaci stavby.  

VI.
Povinnosti prodávajícího a kupujícího

1.
Pokud není mezi smluvními stranami touto smlouvou dohodnuto jinak, vyplývají jejich povinnosti přiměřeně podle povahy dodaného zboží z § 411 až § 442 a § 447 až                 § 454  obchodního zákoníku.

2.  Prodávající je povinen:

a) dodat zboží řádně a včas,

b) dodat zboží  kupujícímu v množství dle čl. III této smlouvy, v provedení, jakosti a balení dle § 420 obchodního zákoníku. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného zboží,

c) dodat zboží nové, nepoužívané a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce,

d) při  dodání  zboží  do  místa  plnění  dle  čl.   V  této  smlouvy   předat  kupujícímu doklady, které se ke zboží vztahují, ve smyslu § 417 obchodního zákoníku (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce,

e) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí. Dodávané zboží musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona 
č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon 
o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu,
f) účastnit se na základě pozvánky kupujícího všech jednání týkajících se předmětného zboží, a to včetně kontrolních dnů stavby,

g) spolupracovat a koordinovat svou činnost se zhotovitelem stavby pavilonu chirurgických oborů (dále jen „zhotovitel stavby“) a dalšími dodavateli lékařské technologie, informačních technologií, nábytku a mobiliáře (dále jen „dodavatelé“), které budou dodávány a montovány za účelem vybavení budovy Pavilonu chirurgických oborů. Prodávající je povinen zejména projednat se zhotovitelem stavby  stavební připravenost pro dodávky přístrojů a jejich instalaci, předpokládané termíny realizace těchto dodávek a instalací (s ohledem na skutečný stav dodávky zboží) a příp. podmínky odběru potřebných médií  - elektřina, voda apod.,

h) spolupracovat při dodávce zboží s osobou vykonávající inženýrskou a investorskou činnost při realizaci stavby a s projektantem.

3.  V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se prodávající zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), kterým je INKOS-OSTRAVA, a.s., IČ 48394637. Prodávající je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

4. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost.

VII.

Převod vlastnického práva a  nebezpečí škody na zboží

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím v místě plnění a v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

VIII.

Předání a převzetí zboží

1. Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy.

2. Kupující se zavazuje zboží převzít v případě, že bude dodáno bez vad. O předání 
a převzetí zboží prodávající sepíše protokol, ve kterém kupující prohlásí, zda zboží přejímá či nikoli.

3. Předání zboží bude provedeno za přítomnosti zástupce uživatele.

4. Při předání zboží předá prodávají kupujícímu veškerou dokumentaci, která se ke zboží vztahuje a kterou vyžadují obecně závazné právní předpisy nebo tato smlouva, příslušné atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, dokumentaci ke zdrojům ionizujícího záření, přejímací zkoušky, měření rozptýleného záření, protokoly o revizích a zkouškách v českém jazyce. Zejména je prodávající povinen kupujícímu předat návod k údržbě, technickou dokumentaci předmětu smlouvy, záruční list, uživatelskou dokumentaci v českém jazyce 2x v tištěné a 1x v elektronické podobě (na DVD nebo CD ROM 
ve formátu MS Office verze 2003 nebo vyšší, .pdf, .jpg) a licenční prohlášení k software, pokud je součástí dodávaného plnění.

5. Před předáním zboží je prodávající povinen zajistit na vlastní náklady veškeré předepsané a stanovené zkoušky, kontroly a revize zboží a potvrzení o těchto zkouškách předat kupujícímu společně se zbožím. Před předáním zboží bude za účasti zástupců obou smluvních stran a uživatele provedeno ověření funkčnosti zboží a bude provedeno seznámení určených zaměstnanců uživatele s obsluhou přístrojů. 

6. Protokol o předání a převzetí zboží bude obsahovat:

a) označení předmětu smlouvy,

b) označení kupujícího a prodávajícího,

c) číslo kupní smlouvy a datum jejího uzavření,

d) prohlášení kupujícího, že zboží přejímá (nepřejímá),

e) datum a místo sepsání,

f) jména a podpisy zástupců kupujícího a prodávajícího.

7.  Prodávající a kupující jsou oprávněni uvést v protokolu o předání a převzetí zboží cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.

Platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po dodání zboží prodávajícím. Zálohové platby nebudou poskytovány.

2. Podkladem pro úhradu kupní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle  zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími právními předpisy (dále jen „faktura“). Faktura musí dále  obsahovat:

a) číslo smlouvy kupujícího, IČ kupujícího, číslo veřejné zakázky (tj. 257/2013 – 3. část),

b) číslo a datum vystavení faktury, 
c) název projektu, tj. „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, 
p. o.“ a registrační číslo projektu CZ.1.10/2.100/22.01334, a to v textu faktury nebo nalepením samolepky na fakturu, případně razítkem na faktuře,
d) předmět smlouvy, tj. text „dodávka lékařské technologie část 3 pro projekt „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.“,

e) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat kupujícího),

f) číslo předávacího protokolu a datum jeho podpisu. Předávací protokol bude přílohou faktury,
g) lhůtu splatnosti faktury,

h) označení odboru, který akci likviduje (odbor evropských projektů),

i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury  prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.

4. Lhůta splatnosti faktury je s ohledem na povahu závazku dohodou stanovena na 60 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.  

5. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

6. Kupující uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet prodávajícího vedený u místně příslušného správce daně v případě, že  

a) bankovní účet prodávajícího určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“, nebo

b) prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

c) prodávající bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení. 

Kupující nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně prodávajícímu  v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

X.

Záruční  podmínky 

1. Zboží má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v  této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k dodávce zboží nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno

2. Prodávající odpovídá za vady, jež má zboží v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá prodávající jen tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností
3. Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost ve smyslu § 429 a násl. obchodního zákoníku, a to v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající. 

4. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady zboží oznamovat na:

· faxové  číslo: ……………………….

· e-mail: ………………………………

· adresu: ……………………………… doplní uchazeč
Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 
5. K uplatňování vad je oprávněn kromě kupujícího také uživatel. Každé takovéto nahlášení uživatelem se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu této smlouvy.

6. Záruční servis bude probíhat v místě plnění dle čl. V odst. 1 této smlouvy bezplatně po celou dobu záruky. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí prodávající bezplatně dopravu přístroje od uživatele do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného přístroje zpět k uživateli.

7. Prodávající započne s odstraněním vady nejpozději do 24 hodin od oznámení vady, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li prodávající s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn zajistit odstranění vady na náklady prodávajícího u jiné odborné osoby.

8. Prodávající je povinen odstranit vadu nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení kupujícím (uživatelem), pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. V případě, že je k provedení opravy nutná dodávka náhradního dílu ze zahraničí, bude vada odstraněna nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího oznámení. 
9. V případě, že vada nebude ve lhůtě uvedené v odst. 8 odstraněna, je prodávající povinen kupujícímu (uživateli) až do doby odstranění vady bezplatně poskytnout náhradní přístroj o stejných či vyšších parametrech. Tato povinnost se nevztahuje na myčku endoskopických nástrojů.

10. Provedenou opravu (či jiné odstranění) vady zboží prodávající kupujícímu předá písemným protokolem. Na provedenou opravu poskytne prodávající záruku v délce 12 měsíců.

11. Prodávající bude kupujícímu po záruční dobu uvedenou v odst. 3 v rámci záručního servisu poskytovat kromě odstraňování vad přístrojů bezplatně také:

a) preventivní kontroly a zkoušky všech součástí přístrojů a jejich příslušenství, včetně kontroly kvality zobrazení, kalibrace a nastavení přístrojů, dle pokynů výrobce a v souladu se zákonem č.123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), 

b) provádění standardních vylepšení přístrojů, včetně provádění aktualizace a upgrade softwarového vybavení přístrojů,

c) pravidelné předepsané periodické bezpečnostně-technické kontroly přístrojů 
dle zákona o zdravotnických prostředcích a dle požadavků výrobce (pokud výrobce pro tyto kontroly předepisuje výměnu některého z dílů, bude součástí kontroly dle tohoto písmene i jeho výměna),

d) provádění elektrické revize dle ČSN a dle požadavků výrobce,

e) poskytovat k přístrojům telefonickou podporu v českém jazyce, a to v pracovní dny od 9 do 18 hodin. 

Plnění dle písm. a) až d) tohoto odstavce budou prováděna nejpozději v termínech stanovených příslušnými právními předpisy či požadavky výrobce.

12. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv  z odpovědnosti za vady.

XI.

Odpovědnost za škodu


Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku.
XII.
Sankce
1. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny zboží včetně DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. 

2. Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 8 smlouvy a zároveň v této lhůtě neposkytne náhradní přístroj o stejných či vyšších parametrech, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení. 
3. Pokud prodávající neposkytne kupujícímu včas plnění uvedené v čl. X odst. 11 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč, a to za každý započatý den prodlení. 
4. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XIII.

Zvláštní ujednání
Prodávající bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci ROP. Z toho důvodu se prodávající zavazuje:

· předem projednávat s odborem evropských projektů kupujícího jakoukoliv změnu při dodávce zboží, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti dokumentaci akce (nabídka, projekt, atp.),

· umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (tj. Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko), Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem,

· vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,

· uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu, do konce roku 2026.  
XIV.

Zánik smlouvy
1.  Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že  podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména

· nedodání zboží ve stanovené době plnění, 

· pokud má zboží vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil, 

· nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

· neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů 
po doručení první výzvy.

2.  Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 345 obchodního zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.

XV.

Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

4. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí straně.

5.
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající výslovně prohlašuje.  že je  s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 147a zákona o veřejných zakázkách.
6.  Prodávající je povinen v souladu s § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách předložit kupujícímu v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů veřejné zakázky; má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 
7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými   zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží 3 a prodávající 1 její vyhotovení.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

      Příloha č. 1: Specifikace přístrojů
      Příloha č. 2: Podrobný rozpis ceny
9. Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má kupující souhlas rady. kraje udělený usnesením č. ………  ze dne …………...

V
 Ostravě dne:
       V                      dne:

____________________________                                  ___________________________
                 za kupujícího                                                               za prodávajícího

              Miroslav Novák


          ……………………………….  


      hejtman kraje 
Příloha č. 1 
Specifikace přístrojů 

	CPV
	Množství
	Přístroj
	ROZMĚR
	Uchazeč uvede ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj zadaný parametr splňuje či nesplňuje
	Uchazeč doplní typ nabízeného přístroje. U číselných parametrů vyplní i hodnotu dosahovanou nabízeným přístrojem

	33172200-8
	1
	bronchofibroskop intubační - komplet
	 
	 
	 

	 
	 
	flexibilní endoskop s přenosným LED zdrojem světla
	 
	 
	 

	 
	 
	prac. délka 60 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	průměr 5 mm
	 
	 
	 

	 
	 
	pracovní kanál 2,5 mm
	 
	 
	 

	 
	 
	přenosný bateriový zdroj světla LED
	 
	 
	 

	 
	 
	nabíječka baterií
	 
	 
	 

	 
	 
	zkoušečka těsnosti
	 
	 
	 

	33172200-8
	1
	bronchofibroskop intubační dětský - komplet
	 
	 
	 

	 
	 
	flexibilní endoskop s přenosným LED zdrojem světla
	 
	 
	 

	 
	 
	prac. délka 60 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	průměr 3,8 mm
	 
	 
	 

	 
	 
	pracovní kanál 1,5 mm
	 
	 
	 

	 
	 
	přenosný bateriový zdroj světla LED
	 
	 
	 

	 
	 
	nabíječka baterií
	 
	 
	 

	 
	 
	zkoušečka těsnosti
	 
	 
	 

	33172200-8
	2
	fibroskop intubační
	 
	 
	 

	 
	 
	flexibilní endoskop s přenosným LED zdrojem světla
	 
	 
	 

	 
	 
	prac. délka 60 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	průměr 5 mm
	 
	 
	 

	 
	 
	pracovní kanál 2,5 mm
	 
	 
	 

	 
	 
	přenosný bateriový zdroj světla LED
	 
	 
	 

	 
	 
	nabíječka baterií
	 
	 
	 

	 
	 
	zkoušečka těsnosti
	 
	 
	 

	33168000-5
	2
	cystoskop flexibilní 
	 
	 
	 

	 
	 
	flexibilní endoskop
	 
	 
	 

	 
	 
	prac. délka 40 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	průměr 4,5 mm
	 
	 
	 

	 
	 
	pracovní kanál 2,5 mm
	 
	 
	 

	 
	 
	2 vstupy do prac. kanálu
	 
	 
	 

	 
	 
	keramický distální konec
	 
	 
	 

	 
	 
	světlovod
	 
	 
	 

	 
	 
	 zkoušečka těsnosti
	 
	 
	 

	 
	 
	transportní kufr
	 
	 
	 

	 
	 
	2 nástroje (extrakce konkrementů, bioptické kleště)
	 
	 
	 

	33168000-5
	3
	cystoskop rigidní-sada diagnosticko-terapeutická 21 Fr
	 
	 
	 

	 
	 
	cystoskopická optika, 4 mm, 12° úhel pohledu, autokl., steril. kontejner
	 
	 
	 

	 
	 
	cystoskopická optika, 4 mm, 70° úhel pohledu, autokl., steril. kontejner
	 
	 
	 

	 
	 
	cystoskopický plášť 21 Fr.
	 
	 
	 

	 
	 
	světlovod
	 
	 
	 

	 
	 
	most
	 
	 
	 

	 
	 
	Albarranův most, jeden prac. kanál
	 
	 
	 

	 
	 
	steril. kontejner pro kompletní cystoskop
	 
	 
	 

	 
	 
	bioptické kleště, 7 Fr.
	 
	 
	 

	 
	 
	extrakční kleště, 7 Fr.
	 
	 
	 

	33168000-6
	1
	videoendoskop. systém pro ambulantní provoz
	 
	 
	 

	 
	 
	zdroj světla
	 
	 
	 

	 
	 
	alespoň 180 W, xenon
	 
	 
	 

	 
	 
	endoskopická kamera (PAL, SD rozl., lomená kamerová hlava (Moiré filtr) s očnicovým videoadaptérem, programovatelná tlačítka kamer. hlavy
	 
	 
	 

	 
	 
	LCD monitor (min. 19“), atest pro použití na OS
	 
	 
	 

	 
	 
	elektrokoagulační jednotka pro urologické ambul. výkony, příslušenství (kabeláž, neutr. elektroda)
	 
	 
	 

	 
	 
	proplachovací (peristaltická) pumpa pro urologickou endoskopii (stavitelný tlak a průtok), hadicový set
	 
	 
	 

	 
	 
	vozík na sestavu, stativ na infúzní kapalinu, stativ na monitor
	 
	 
	 

	33192300-5
	2
	skříň na endoskopy sušící a skladovací - min. 7 pozic
	rozměry - do š.1280/hl.470/v.2130 mm
	 
	 

	 
	 
	určena na sušení a skladování flexibilních endoskopů po desinfekci v automatickém desinfektoru, bez nutnosti následné redesinfekce
	 
	 
	 

	 
	 
	pevný závěsný systém na vertikální zavěšení minimálně 7 endoskopů
	 
	 
	 

	 
	 
	vnitřní sušení endoskopu nepřetržitým vháněním stlačeného medicinálního vzduchu připojením na interní kanály při tlaku max. 0,5 bar
	 
	 
	 

	 
	 
	nastavitelnou dobu sušení s následným skladováním po dobu maximálně 1 týdne
	 
	 
	 

	 
	 
	vnější sušení endoskopů vzduchem pokojové teploty bez použití přídavného topného systému, přiváděného vestavěným ventilátorem přes  HEPA filtr
	 
	 
	 

	 
	 
	ovládací panel pro nastavení doby sušení, identifikace vloženého endoskopu, zbývající dobu sušení a skladování pro každý endoskop, 
	 
	 
	 

	 
	 
	zobrazení chybových hlášení se zvukovým upozorněním např. na otevřené dveře skříně, vyjmutí endoskopu před usušením apod.
	 
	 
	 

	 
	 
	ovládací panel vybaven vlastní IP adresou a přes UTP/IP rozhraní musí umožňovat připojení k tiskárně pro tisk protokolu
	 
	 
	 

	 
	 
	otevření skříně pouze oprávněnému pracovníkovi 
	 
	 
	 

	33191000-5
	2
	automat mycí a dezinfekční - pro dva endoskopy - kompatibilní s endoskopy v nemocnici 
	rozměry – do š.900/hl.600/v. 850 mm
	 
	 

	 
	 
	plně automatický dezinfektor endoskopů – PAA (PerAcetic Acid  proces) proces na bázi kyseliny peroctové 
	 
	 
	 

	 
	 
	je určen pro současné automatické čištění a desinfekci dvou flexibilních endoskopů
	 
	 
	 

	 
	 
	chemická dezinfekce endoskopů 
	 
	 
	 

	 
	 
	vhodný pro flexibilní endoskopy různých výrobců 
	 
	 
	 

	 
	 
	uzavřený  pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, desinfekci, a závěrečný oplach v čištěné vodě (aqua purificata) 
	 
	 
	 

	 
	 
	automatické dávkování pracovních roztoků
	 
	 
	 

	 
	 
	automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu
	 
	 
	 

	 
	 
	UV jednotka pro zajištění dekontaminace vstupní vody ve spolupráci s iontoměničem
	 
	 
	 

	 
	 
	zobrazení doby chodu
	 
	 
	 

	 
	 
	datové rozhraní pro Ethernet, konektor pro externí klávesnici
	 
	 
	 

	 
	 
	automatická identifikace endoskopů až 200 ID čísel
	 
	 
	 

	 
	 
	automatická identifikace uživatele ( 50 uživatelů )
	 
	 
	 

	 
	 
	funkce flow kontrol – automatická kontrola průchodnosti všech kanálků endoskopu
	 
	 
	 

	 
	 
	paralelní tiskové rozhraní, sloužící pro tiskárnu a následný tisk validních  protokolů o provedení mytí a desinfekce
	 
	 
	 

	 
	 
	provádí autodesinfekční cyklus
	 
	 
	 

	 
	 
	vyžadující minimální stavební připravenost: běžnou vodovodní přípojku, běžný odpad a třífázový elektrický přívod
	 
	 
	 

	 
	 
	včetně koše na endoskop  
	 
	 
	 

	 
	 
	musí plně vyhovovat české i evropské legislativě (vyhláška 306/2012 S.)
	 
	 
	 

	30231310-3
	5
	monitor náhledový - instalace na třetí rameno 
	 
	 
	 

	 
	 
	LCD monitor s úhlopříčkou min. 24”
	 
	 
	 

	 
	 
	standardní rozlišení, 1920 x 1200
	 
	 
	 

	 
	 
	systém PAL / NTSC
	 
	 
	 

	 
	 
	formát obrazu 16 : 10
	 
	 
	 

	 
	 
	progresivní scaning
	 
	 
	 

	 
	 
	antireflexní úprava
	 
	 
	 

	 
	 
	kontrastní poměr min. 700 : 1
	 
	 
	 

	 
	 
	certifikace MDE
	 
	 
	 

	 
	 
	vstup: S-Video, video, VGA, SDI, HD-SDI, DVI, analog RGB, 
	 
	 
	 

	 
	 
	výstup: video, S-Video, DVI, analog RGB, 
	 
	 
	 

	 
	 
	atest pro použití na oper. sálech
	 
	 
	 

	33168000-5
	4
	resektoskop rotační bipolární s kontinuálním proplachem
	ES
	 
	 

	 
	 
	cystoskopická optika, 4 mm, 12° úhel pohledu, autoklávovatelná, steril. kontejner
	 
	 
	 

	 
	 
	světlovod
	 
	 
	 

	 
	 
	vnitřní (24 Fr.) a vnější (26 Fr.), rotační plášť s kontinuálním proplachem
	 
	 
	 

	 
	 
	pracovní element resektoru
	 
	 
	 

	 
	 
	10 ks standardní bipol. elektrokoag. klička
	 
	 
	 

	 
	 
	resekční bipol. elektroda, roller
	 
	 
	 

	 
	 
	10 ks resekční bipol. vaporizační elektroda
	 
	 
	 

	 
	 
	 elektrokoagulační kabel, min. 3.5 m délka
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	1
	cystouretroskop
	 
	 
	 

	 
	 
	1 ks cystoskopická optika, 4 mm, 12° úhel pohledu, autokl., steril. kontejner
	 
	 
	 

	 
	 
	1 ks cystoskopická optika, 4 mm, 70° úhel pohledu, autokl., steril. kontejner
	 
	 
	 

	 
	 
	1 ks cystoskopický plášť 19,8 Fr.
	 
	 
	 

	 
	 
	1 ks cystoskopický plášť 21 Fr.
	 
	 
	 

	 
	 
	1 ks cystoskopický pracovní insert pro TUR, zavádění stentů
	 
	 
	 

	 
	 
	1 ks světlovod
	 
	 
	 

	 
	 
	1 ks most
	 
	 
	 

	 
	 
	1 ks Albarranův most, jeden prac. kanál
	 
	 
	 

	 
	 
	1 ks steril. kontejner pro kompletní cystoskop
	 
	 
	 

	 
	 
	1 ks extrakční kleště, 7 Fr.
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	uretroskop semirigidní
	 
	 
	 

	 
	 
	ureterorenoskop semirigidní, 9,8 Fr., délka 430 mm, prac. kanál 6,4 Fr., autoklávovatelný
	 
	 
	 

	 
	 
	světlovod
	 
	 
	 

	 
	 
	s  instrumentačním portem, těsnění a síto pro čištění, sterilizaci a skladování
	 
	 
	 

	 
	 
	úchopové kleště pro extrakci kamenných fragmentů, rigidní, dvoučinná mechanika pracovní branže
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	věž laparoskopická pro URL vč. ultrazvukového lithotriptoru
	 
	 
	 

	 
	 
	kamerová endoskopická jednotka
	 
	 
	 

	 
	 
	HDTV technologie (progressive i interlaced scan) nebo Full HD s progesivním scanem
	 
	 
	 

	 
	 
	možnost úzkopásmového barevného zobrazení anomálních cévních struktur nebo fotodynamické diagnostiky, možnost záznamu obrazu pomocí digit. fotografie, funkce Obraz v obraze, 
	 
	 
	 

	 
	 
	možnost ovládání klávesnicí nebo tlačítky na kamerové jednotce a kamerové hlavě, kompatibilita s endoskopy pro gastroenterologii a videolaparoskopy
	 
	 
	 

	 
	 
	kamerová hlava s očnicovým videoadaptérem, 1,2x zvětšení, HDTV technologie, programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí kamery, 
	 
	 
	 

	 
	 
	LCD monitor, min.  26“
	 
	 
	 

	 
	 
	HDTV technologie (rozlišení obrazu 1920 x 1200), kontrast alespoň 1000 : 1, svítivost od 400 cd/m2, korekce červené barvy, překreslovací frekvence – 5 ms
	 
	 
	 

	 
	 
	atest pro použití na oper. sálech, antireflexní úprava
	 
	 
	 

	 
	 
	insuflátor
	 
	 
	 

	 
	 
	 30 l/min.
	 
	 
	 

	 
	 
	 insuflační hadice, vysokotlaká hadice pro připojení zdroje CO2 plynu
	 
	 
	 

	 
	 
	zdroj studeného světla
	 
	 
	 

	 
	 
	xenon. Výbojka
	 
	 
	 

	 
	 
	výkon min. 300 W
	 
	 
	 

	 
	 
	režim úzkopásmového barevného osvětlení (NBI) nebo obdobná technologie
	 
	 
	 

	 
	 
	záložní halogenový zdroj
	 
	 
	 

	 
	 
	spolupráce s endosk. kamerou (automatické řízení intenzity osvětlení) 
	 
	 
	 

	 
	 
	kompatibilita s endoskopy pro gastroenterologii
	 
	 
	 

	 
	 
	elektrokoagulační jednotka
	 
	 
	 

	 
	 
	výkon min. 300 W
	 
	 
	 

	 
	 
	obecné použití pro otevřenou i laparoskopickou operativu
	 
	 
	 

	 
	 
	monopolární, bipolární režim, módy: čistý a smíšený řez i koagulace, směsné módy pro endoresekční výkony (vč. endoresekce ve fyziol. roztoku) i standardní operativu
	 
	 
	 

	 
	 
	funkce odsávání kouře při endosk. výkonech, řídící kabel
	 
	 
	 

	 
	 
	vč. příslušenství ( kabel, neutrální elektrody,..)
	 
	 
	 

	 
	 
	proplachová peristaltická pumpa
	 
	 
	 

	 
	 
	automatická kontrola tlaku a průtoku
	 
	 
	 

	 
	 
	hadicový set
	 
	 
	 

	 
	 
	samostatná odsávací pumpa
	 
	 
	 

	 
	 
	nádoba na odsátou kapalinu
	 
	 
	 

	 
	 
	odpadní sáčky s víkem
	 
	 
	 

	 
	 
	vozík na sestavu, rameno pro LCD (operační monitor), stativ pro infúzní kapalinu, stativ na CO2 láhev, galvanicky oddělená elektrická napájecí soustava, centrální vypínač
	 
	 
	 

	 
	 
	ultrazvukový lithotriptor
	 
	 
	 

	 
	 
	systém, měnič, nožní spínač
	 
	 
	 

	 
	 
	3 ks sondy pro ureteroskopii
	 
	 
	 

	 
	 
	 adaptér pro navádění sondy v ureteroskopu
	 
	 
	 

	 
	 
	1x laparoskopická optika, 10 mm, 30°, autoklávovatelná, steril. kontejner
	 
	 
	 

	 
	 
	1x laparoskopický světlovod
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	cystoskop flexibilní
	ES
	 
	 

	 
	 
	flexibilní endoskop
	 
	 
	 

	 
	 
	prac. délka 38 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	průměr 4,5 mm
	 
	 
	 

	 
	 
	pracovní kanál 2,5 mm
	 
	 
	 

	 
	 
	2 vstupy do prac. kanálu
	 
	 
	 

	 
	 
	keramický distální konec
	 
	 
	 

	 
	 
	světlovod
	 
	 
	 

	 
	 
	zkoušečka těsnosti
	 
	 
	 

	 
	 
	transportní kufr
	 
	 
	 

	 
	 
	2 nástroje (extrakce konkrementů, bioptické kleště)
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	ureterorenoskop flexibilní
	ES
	 
	 

	 
	 
	flexibilní endoskop
	 
	 
	 

	 
	 
	prac. délka 70 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	průměr 2,8 mm
	 
	 
	 

	 
	 
	pracovní kanál 1,2 mm
	 
	 
	 

	 
	 
	keramický distální konec
	 
	 
	 

	 
	 
	světlovod
	 
	 
	 

	 
	 
	zkoušečka těsnosti
	 
	 
	 

	 
	 
	transportní kufr
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	cystoskop rigidní 22,5 Ch (sada 2 ks optik 12 a 70 st )
	ES
	 
	 

	 
	 
	cystoskopická optika, 4 mm, 12° úhel pohledu, autokl., steril. Kontejner
	 
	 
	 

	 
	 
	cystoskopická optika, 4 mm, 70° úhel pohledu, autokl., steril. kontejner
	 
	 
	 

	 
	 
	cystoskopický plášť 22,5 Fr.
	 
	 
	 

	 
	 
	světlovod
	 
	 
	 

	 
	 
	Albarranův most, jeden prac. kanál
	 
	 
	 

	 
	 
	steril. kontejner pro kompletní cystoskop
	 
	 
	 

	 
	 
	bioptické kleště, 9 Fr.
	 
	 
	 

	 
	 
	extrakční kleště, 9 Fr.
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	cystoskop rigidní 19 Ch (sada 2 ks optik 12 a 70 st )
	ES
	 
	 

	 
	 
	cystoskopická optika, 4 mm, 12° úhel pohledu, autokl., steril. kontejner
	 
	 
	 

	 
	 
	cystoskopická optika, 4 mm, 70° úhel pohledu, autokl., steril. kontejner
	 
	 
	 

	 
	 
	cystoskopický plášť 19,8 Fr.
	 
	 
	 

	 
	 
	světlovod
	 
	 
	 

	 
	 
	most
	 
	 
	 

	 
	 
	 Albarranův most, jeden prac. kanál
	 
	 
	 

	 
	 
	steril. kontejner pro kompletní cystoskop
	 
	 
	 

	 
	 
	bioptické kleště, 5 Fr.
	 
	 
	 

	 
	 
	extrakční kleště, 5 Fr.
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	cystoskop dětský 
	ES
	 
	 

	 
	 
	kompaktní cystoskop 7°, 8 až 10 Fr. x 160 mm, 4,2 Fr. přímý prac. kanál, autokl., steril. kontejner
	 
	 
	 

	 
	 
	úchopové kleště,3 Fr. x 280 mm
	 
	 
	 

	 
	 
	bioptické kleště, 3 Fr. x 280 mm
	 
	 
	 

	33168000-5
	1
	věž laparoskopická pro chirurg. a gynekolog. operace
	 
	 
	 

	 
	 
	LCD monitor s úhlopříčkou min. 24”
	 
	 
	 

	 
	 
	standardní rozlišení, 1920 x 1200
	 
	 
	 

	 
	 
	systém PAL / NTSC
	 
	 
	 

	 
	 
	formát obrazu 16 : 10
	 
	 
	 

	 
	 
	progresivní scaning
	 
	 
	 

	 
	 
	antireflexní úprava
	 
	 
	 

	 
	 
	kontrastní poměr min. 700 : 1
	 
	 
	 

	 
	 
	certifikace MDE
	 
	 
	 

	 
	 
	vstup: S-Video, video, VGA, SDI, HD-SDI, DVI, analog RGB, 
	 
	 
	 

	 
	 
	výstup: video, S-Video, DVI, analog RGB, 
	 
	 
	 

	 
	 
	atest pro použití na oper. sálech
	 
	 
	 

	 
	 
	HDTV videoprocesor s klávesnicí
	 
	 
	 

	 
	 
	zařízení umožňující vysoké rozlišení obrazu HDTV
	 
	 
	 

	 
	 
	systém PAL / NTSC
	 
	 
	 

	 
	 
	rozlišení 1920 : 1080
	 
	 
	 

	 
	 
	možnost záznamu obrazu
	 
	 
	 

	 
	 
	elektronický ZOOM
	 
	 
	 

	 
	 
	možnost zmrazení obrazu
	 
	 
	 

	 
	 
	kontrast - nejméně 3 možnosti ( N,H,L) Normal, High, Low
	 
	 
	 

	 
	 
	možnost nastavení filtru pro fibroskopy
	 
	 
	 

	 
	 
	kontrolní vstupy / výstupy : 6-ti bodá Mini DIN, 3,5 mm stereokonektor ( 1CC 1, ACC 2 )
	 
	 
	 

	 
	 
	výstupy : BNC, S-Video, RGB , DV, SDI, DVI-D 
	 
	 
	 

	 
	 
	nastavení bílé automatické a nebo ručně přes čelní panel
	 
	 
	 

	 
	 
	předvolba nastavení pacientských dat minimálně pro 40 pacientů s údaji: číslo pacienta,datum naroz., věk, pohlaví, datum záznamu, čas, číslo obrázku,
	 
	 
	 

	 
	 
	videonastavení, nastavení zobrazení, fyzická indikace, komentář
	 
	 
	 

	 
	 
	možnost ovládání nastavení z endoskopu nebo záznamového zařízení a kamery přes nejméně 2 programovatelná   tlačítka a klávesnici – volba funkcí: uživatel, zdroj obrazu, nastavení tónů barev,                 
	 
	 
	 

	 
	 
	zmrazení, zvýraznění obrazu,zoom,speciální nastavení světla, šipka monitoru,stopky, charakteristika obrazu etc etc
	 
	 
	 

	 
	 
	archivace obrázků  – požadován slot nebo USB konektor pro  paměťová média s možností  kompresního formátu uložení snímků 
	 
	 
	 

	 
	 
	paměťový backup systému  pro automatické ukládání uživatelských nastavení systému - white balance, Iris mode, enhancement, image size, color tone
	 
	 
	 

	 
	 
	HDTV kamerová hlava 
	 
	 
	 

	 
	 
	v ideálním případě bude nabídnut systém, složený ze nesteri-lizovatelné 3-chipové kamerové hlavy podporující technologii HDTV a vybavené moire filtrem,
	 
	 
	 

	 
	 
	 integrovaným parfokálním ZOOMem, objektivem f = 14 – 30 mm (2x)
	 
	 
	 

	 
	 
	standartní upevnění okuláru všech endoskopů pomocí rychlospojky
	 
	 
	 

	 
	 
	Xenonový zdroj světla 
	 
	 
	 

	 
	 
	použití pro standardní artroskopické a laparoskopické optiky, SD videolaparoskopy s CCD barevným videočipem  pro chirurgické aplikace
	 
	 
	 

	 
	 
	automatické uložení předchozího nastavení
	 
	 
	 

	 
	 
	nastavení intenzity osvitu  
	 
	 
	 

	 
	 
	hlavní vyšetřovací lampa xenonová minimálně 300W
	 
	 
	 

	 
	 
	ukazatel počtu provozních hodin příp. hlašení o konci životnosti
	 
	 
	 

	 
	 
	Insuflační řídící jednotka
	 
	 
	 

	 
	 
	insuflátor musí být schopen dodávat v maximálním módu alespoň 30 l/min. 
	 
	 
	 

	 
	 
	musí mít automatickou kontrolu a regulaci insuflace k nastavené hodnotě tlaku média (ochrana proti přeplnění pacienta)
	 
	 
	 

	 
	 
	ideálně bude mít v sobě integrován sterilizovatelný ohřívací modul
	 
	 
	 

	 
	 
	Odsávací  pumpa
	 
	 
	 

	 
	 
	držák na 2l lahve – 2 kusy
	 
	 
	 

	 
	 
	PVC odsávací okruh se stop ventilem, sací filtr
	 
	 
	 

	 
	 
	rychlost sání alespoň 40 l/min
	 
	 
	 

	 
	 
	podtlak 0 –  90 kPa
	 
	 
	 

	 
	 
	Odsávací a proplachová pumpa 
	 
	 
	 

	 
	 
	rotační pumpa pro proplach a sání se všestranným využitím – možnost hystero a laparo módu
	 
	 
	 

	 
	 
	sací výkon min. 20 l/min
	 
	 
	 

	 
	 
	bezúdržbový provoz 
	 
	 
	 

	 
	 
	resterilizovatelné příslušenstv
	 
	 
	 

	 
	 
	v ideálním případě bude umožňovat plynulé nastavení podtlaku
	 
	 
	 

	 
	 
	v odsávacím okruhu musí být zařazen sací a antibakteriální filtr
	 
	 
	 

	 
	 
	přístroj elektroresekční s možností pracovat ve vodním a salinickém prostředí
	 
	 
	 

	 
	 
	multioborový zdroj vysokofrekvenčního proudu umožňující i bipolární  endoresekce  ve  fyziologickém roztoku
	 
	 
	 

	 
	 
	vysokofrekvenční elektrochirurgická jednotka bude ovládaná pomocí dotykového monitoru 
	 
	 
	 

	 
	 
	univerzální využití v endoskopické i otevřené chirurgii
	 
	 
	 

	 
	 
	možnost připojení dvou ovládacích pedálů
	 
	 
	 

	 
	 
	přednastavené programy pro monopolární a bipolární mód
	 
	 
	 

	 
	 
	možnost vytvoření vlastních operačních programů 
	 
	 
	 

	 
	 
	servis port pro opravy a upgrade zařízení
	 
	 
	 

	 
	 
	plynulé nastavení výkonu 
	 
	 
	 

	 
	 
	výstupní výkon až 300 W
	 
	 
	 

	 
	 
	možnost ovládání a používání bipolární koagulace nezávisle (pomocí samostatného pedálu) na aktuálně používaném způsobu řezu
	 
	 
	 

	 
	 
	podpora funkce připojení nástrojů pro bipolární koagulaci velkých cév (se zvukovým feedbackem)
	 
	 
	 

	 
	 
	příslušenství: pedál, monopolární kabel, bipolární kabel, neutrální elektroda včetně kabelu
	 
	 
	 

	 
	 
	přístrojový endoskopický vozík 
	 
	 
	 

	 
	 
	pojízdný vozík pro umístění výše uvedených přístrojů
	 
	 
	 

	 
	 
	vybavený isolačním transformátorem
	 
	 
	 

	 
	 
	přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230V
	 
	 
	 

	 
	 
	minimálně dvě bržděná kolečka
	 
	 
	 

	 
	 
	zásuvka pro klávesnici na ovládání kamerové jednotky
	 
	 
	 

	 
	 
	kloubový pohyblivý a nastavitelný držák centrálního monitoru a asistenčního monitoru
	 
	 
	 

	 
	 
	držák infuzních vaků, držák koagulačních pedálů, manipulační madla a příslušenství
	 
	 
	 

	 
	 
	antistatické provedení
	 
	 
	 

	 
	 
	laparoskopické instrumentárium - základní sada:
	 
	 
	 

	 
	 
	lapar. grasper, atraumat, 5 x 330 mm - 1ks
	 
	 
	 

	 
	 
	grasper, atraumat, vlnový, 5 x 330 mm - 1ks
	 
	 
	 

	 
	 
	nůžky, 5 x 330 mm, Metzenbaum - 1ks
	 
	 
	 

	 
	 
	klipovač, 10 x 330 mm, pro klipy LT-300 - 1ks
	 
	 
	 

	 
	 
	jehelec, 5 x 330 mm, zahnutý, levý - 1ks
	 
	 
	 

	 
	 
	rukojeť sání / oplach - 1ks
	 
	 
	 

	 
	 
	trubice, 5 mm, sání / oplach - 1ks
	 
	 
	 

	 
	 
	insuflační jehla, Veress, 150 mm - 1ks
	 
	 
	 

	 
	 
	trokarový tubus, 11 x 80 mm, insuflace - 1ks
	 
	 
	 

	 
	 
	trokarový bodec, 11 x 80 mm, trojhran - 1ks
	 
	 
	 

	 
	 
	trokarový tubus, 5,5 x 80 mm - 2ks
	 
	 
	 

	 
	 
	trokarový bodec, 5,5 x 80 mm, trojhran - 1ks
	 
	 
	 

	 
	 
	redukce do trokarů, 13/11-5 mm - 1ks
	 
	 
	 

	 
	 
	sterilizační kontejner na operační síto - 1ks
	 
	 
	 

	 
	 
	autoklávovatelné
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	operační hysteroresektoskop
	 
	 
	 

	 
	 
	 1 ks hysteroskopická optika, 4 mm, 12° úhel pohledu, autokl., steril. kontejner
	 
	 
	 

	 
	 
	 1 ks světlovod
	 
	 
	 

	 
	 
	 1 ks vnitřní (24 Fr.) a vnější (26 Fr.), rotační plášť s kontin. proplachem
	 
	 
	 

	 
	 
	 1 ks pracovní element reaktoru, pasivní
	 
	 
	 

	 
	 
	 20 ks standardní bipol. elektrokoag. klička
	 
	 
	 

	 
	 
	  2 ks resekční bipol. elektroda, roller
	 
	 
	 

	 
	 
	  2 ks elektrokoagulační kabel, min. 3.5 m délka
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	věž artroskopická - kompletní sestava
	 
	 
	 

	 
	 
	kamerová endoskopická jednotka
	 
	 
	 

	 
	 
	HDTV technologie (progressive i interlaced scan) nebo Full HD s progesivním scanem
	 
	 
	 

	 
	 
	možnost úzkopásmového barevného zobrazení anomálních cévních struktur nebo fotodynamické diagnostiky
	 
	 
	 

	 
	 
	možnost záznamu obrazu pomocí digit. fotografie
	 
	 
	 

	 
	 
	funkce Obraz v obraze
	 
	 
	 

	 
	 
	možnost ovládání klávesnicí nebo tlačítky na kamerové jednotce a kamerové hlavě
	 
	 
	 

	 
	 
	kompatibilita s endoskopy pro gastroenterologii a videolaparoskopy
	 
	 
	 

	 
	 
	1-čip. kamerová hlava s očnicovým videoadaptérem, 1,2x zvětšení, HDTV technologie, programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí kamery
	 
	 
	 

	 
	 
	2 ks artroskop (optika 4 mm, 30°, rotační plášť s kont. proplachem, tupý bodec, světlovod)
	 
	 
	 

	 
	 
	2 ks steril. kontejner, autoklávovatelný systém
	 
	 
	 

	 
	 
	LCD monitor min. 24“
	 
	 
	 

	 
	 
	HDTV technologie (rozlišení obrazu 1920 x 1200)
	 
	 
	 

	 
	 
	kontrast alespoň 700 : 1
	 
	 
	 

	 
	 
	svítivost od 400 cd/m2
	 
	 
	 

	 
	 
	korekce červené barvy
	 
	 
	 

	 
	 
	překreslovací frekvence – 5 ms
	 
	 
	 

	 
	 
	atest pro použití na oper. sálech
	 
	 
	 

	 
	 
	antireflexní úprava
	 
	 
	 

	 
	 
	zdroj studeného světla
	 
	 
	 

	 
	 
	xenon. výbojka, výkon 300W
	 
	 
	 

	 
	 
	režim úzkopásmového barevného osvětlení (NBI) nebo obdobná technologie
	 
	 
	 

	 
	 
	záložní halogenový zdroj
	 
	 
	 

	 
	 
	spolupráce s endosk. kamerou (automatické řízení intenzity osvětlení)
	 
	 
	 

	 
	 
	proplachová peristaltická pumpa, ovládání tlaku a průtoku, hadicový set
	 
	 
	 

	 
	 
	vozík na sestavu, rameno pro LCD (operační monitor), stativ pro infúzní kapalinu, galvanicky oddělená elektrická napájecí soustava, centrální vypínač
	 
	 
	 

	 
	 
	Instrumentační set pro artroskopie kolene (základní instrumenty) 1x
	 
	 
	 

	 
	 
	Instrumentační set pro artroskopii ramene (základní instrumenty) 1x
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	věž videoendoskopická 
	ES
	 
	 

	 
	 
	videoendoskopická sestava pro ORL
	 
	 
	 

	 
	 
	kamerová endoskopická jednotka
	 
	 
	 

	 
	 
	HDTV technologie (progressive i interlaced scan) nebo Full HD s progesivním scanem
	 
	 
	 

	 
	 
	možnost úzkopásmového barevného zobrazení anomálních cévních struktur nebo fotodynamické diagnostiky, možnost záznamu obrazu pomocí digit. fotografie, funkce Obraz v obraze, 
	 
	 
	 

	 
	 
	možnost ovládání klávesnicí nebo tlačítky na kamerové jednotce a kamerové hlavě
	 
	 
	 

	 
	 
	kompatibilita s endoskopy pro gastroenterologii a videolaparoskopy
	 
	 
	 

	 
	 
	zdroj studeného světla
	 
	 
	 

	 
	 
	xenon. výbojka
	 
	 
	 

	 
	 
	výkon min. 300 W
	 
	 
	 

	 
	 
	režim úzkopásmového barevného osvětlení (NBI) nebo obdobná technologie
	 
	 
	 

	 
	 
	záložní halogenový zdroj
	 
	 
	 

	 
	 
	spolupráce s endosk. kamerou (automatické řízení intenzity osvětlení) 
	 
	 
	 

	 
	 
	kompatibilita s endoskopy pro gastroenterologii
	 
	 
	 

	 
	 
	flexibilní videoendoskop
	 
	 
	 

	 
	 
	kamerový čip v dist. konci endoskopu
	 
	 
	 

	 
	 
	HDTV technologie
	 
	 
	 

	 
	 
	podpora stroboskopie
	 
	 
	 

	 
	 
	možnost úzkopásmového barevného zobrazení (NBI)
	 
	 
	 

	 
	 
	prac. délka min. 29 cm, průměr max. 4 mm
	 
	 
	 

	 
	 
	zkoušečka těsnosti
	 
	 
	 

	 
	 
	zdroj světla pro stroboskopii  
	 
	 
	 

	 
	 
	LED technologie
	 
	 
	 

	 
	 
	3 módy osvětlení (konstantní osvit, stroboskopie statická, stroboskopie dynamická)
	 
	 
	 

	 
	 
	rigidní laryngoskop, 10 mm, 90°úhel pohledu, autoklávovatelný, steril. kontejner
	 
	 
	 

	 
	 
	světlovod
	 
	 
	 

	 
	 
	1-čip. kamerová hlava s očnicovým videoadaptérem, 1,2x zvětšení, HDTV technologie, programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí kamery, autoklávovatelná
	 
	 
	 

	 
	 
	LCD monitor, min.  26“
	 
	 
	 

	 
	 
	HDTV technologie (rozlišení obrazu 1920 x 1200), kontrast alespoň 1000 : 1, svítivost od 400 cd/m2, korekce červené barvy, překreslovací frekvence – 5 ms
	
	 
	 

	 
	 
	atest pro použití na oper. sálech, antireflexní úprava
	
	 
	 

	 
	 
	vozík na sestavu, rameno pro LCD (operační monitor), galvanicky oddělená elektrická napájecí soustava, centrální vypínač
	
	 
	 

	33168000-6
	1
	přístroj elektroresekční s možností pracovat ve vodním a salinickém prostředí
	 
	 
	 

	 
	 
	výkon min. 300 W
	 
	 
	 

	 
	 
	obecné použití pro otevřenou i laparoskopickou operativu
	 
	 
	 

	 
	 
	monopolární, bipolární režim, módy: čistý a smíšený řez i koagulace, směsné módy pro endoresekční výkony (vč. endoresekce ve fyziol. roztoku) i standardní operativu
	 
	 
	 

	 
	 
	funkce odsávání kouře při endosk. výkonech, řídící kabel
	 
	 
	 

	 
	 
	vč. příslušenství ( kabel, neutrální elektrody,..)
	 
	 
	 

	 
	 
	podpora funkce připojení nástrojů pro bipolární koagulaci velkých cév (se zvukovým feedbackem)
	 
	 
	 

	33161000-6
	1
	přístroj elektrochirurgický
	 
	 
	 

	 
	 
	výkon min. 300 W
	 
	 
	 

	 
	 
	obecné použití pro otevřenou i laparoskopickou operativu
	 
	 
	 

	 
	 
	monopolární, bipolární režim, módy: čistý a smíšený řez i koagulace, směsné módy pro endoresekční výkony (vč. endoresekce ve fyziol. roztoku) i standardní operativu
	 
	 
	 

	 
	 
	funkce odsávání kouře při endosk. výkonech, řídící kabel
	 
	 
	 

	 
	 
	vč. příslušenství ( kabel, neutrální elektrody,..)
	 
	 
	 

	 
	 
	monitorovací systém kvality připevnění neutrální elektrody na pacientovi
	 
	 
	 

	 
	 
	audio-vizuální signalizace špatně připevněné, nebo nesprávně fungující neutrální elektrody
	 
	 
	 

	 
	 
	automatické přerušení el. okruhu generátorem při nedostatečném připevnění neutrální elektrody
	 
	 
	 

	 
	 
	snadné a komfortní ovládání pomocí ovládacích prvků
	 
	 
	 

	 
	 
	možnost ovládání nožním i ručním spínačem bipolárních (funkce autobipolár) nebo monopolárních nástrojů
	 
	 
	 

	 
	 
	vysoká bezpečnost pacienta, operatéra a obsluhujícího personálu
	 
	 
	 

	 
	 
	pinzeta bipolární
	 
	 
	 

	 
	 
	kabel k bipolární pinzetě 
	 
	 
	 

	 
	 
	vozík 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	Na číselné parametry, které nejsou omezeny minimální (min) nebo maximální (max) hodnotou se vztahuje tolerance +/- 10 %
	

	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	

	
	
	
	
	Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele:
	
	
	


Příloha č. 2  Podrobný rozpis ceny

	CPV
	Název
	Sazba DPH
	Cena bez DPH / Mj
	množství
	Cena bez DPH/Kusy
	Cena s DPH/Kusy

	30231310-3
	monitor náhledový - instalace na třetí rameno 
	 
	 
	5
	 
	 

	33168000-5
	resektoskop rotační bipolární s kontinuálním proplachem
	 
	 
	4
	 
	 

	33168000-5
	cystoskop flexibilní 
	 
	 
	2
	 
	 

	33168000-5
	cystoskop rigidní-sada diagnosticko-terapeutická 21 Fr
	 
	 
	3
	 
	 

	33168000-5
	cystouretroskop
	 
	 
	1
	 
	 

	33168000-5
	uretroskop semirigidní
	 
	 
	1
	 
	 

	33168000-6
	videoendoskop. systém pro ambulantní provoz
	 
	 
	1
	 
	 

	33172200-8
	bronchofibroskop intubační - komplet
	 
	 
	1
	 
	 

	33168000-5
	věž laparoskopická pro URL vč. ultrazvukového lithotriptoru
	 
	 
	1
	 
	 

	33168000-5
	cystoskop flexibilní
	 
	 
	3
	 
	 

	33168000-5
	ureterorenoskop flexibilní
	 
	 
	2
	 
	 

	33168000-5
	cystoskop rigidní 22,5 Ch (sada 2 ks optik 12 a 70 st )
	 
	 
	6
	 
	 

	33168000-5
	cystoskop rigidní 19 Ch (sada 2 ks optik 12 a 70 st )
	 
	 
	2
	 
	 

	33172200-8
	bronchofibroskop intubační dětský - komplet
	 
	 
	1
	 
	 

	33172200-8
	fibroskop intubační
	 
	 
	2
	 
	 

	33168000-5
	cystoskop dětský
	 
	 
	2
	 
	 

	33168000-5
	věž laparoskopická pro chirurg. a gynekolog. operace
	 
	 
	1
	 
	 

	33168000-5
	operační hysteroresektoskop
	 
	 
	1
	 
	 

	33168000-5
	věž artroskopická - kompletní sestava
	 
	 
	1
	 
	 

	33192300-5
	skříň na endoskopy sušící a skladovací - min. 7 pozic
	 
	 
	2
	 
	 

	33168000-5
	věž videoendoskopická 
	 
	 
	1
	 
	 

	33161000-6
	přístroj elektrochirurgický
	 
	 
	1
	 
	 

	33161000-6
	přístroj elektroresekční s možností pracovat ve vodním a salinickém prostředí
	 
	 
	1
	 
	 

	33191000-5
	automat mycí a dezinfekční - pro dva endoskopy
	 
	 
	2
	 
	 

	Cena celkem
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